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Abstract 

Background: Considering the irreversibility and rapid progression of dental caries, diagnosis and 

prevention of such cases is an important responsibility in the field of dentistry. Regarding the 

advantages of digital panoramic system and limitations of bite wing technique, this study aimed to 

compare the diagnostic accuracy of bite wing radiography and digital panoramic imaging in 

detection of proximal caries in posterior teeth. 

Methods: This cross-sectional study was conducted on 30 patients who required both panoramic 

and bite wing radiographies for dental procedures. Radiographies were collected, coded, and 

evaluated by a radiologist. Then, the data were analyzed using the SPSS statistical software, 

version 18.0. 

Results: The results showed no significant difference between digital panoramic and bite wing 

techniques regarding accuracy in diagnosis of proximal caries in molar and premolar teeth. The 

sensitivity, specificity, and accuracy of digital panoramic radiography were 79.7%, 83.9%, and 

82.8%, respectively, which revealed the high diagnostic precision of this technique in detection of 

proximal caries in posterior teeth. 

Conclusion: Considering the insignificant difference between these two methods of radiography 

and the high sensitivity and specificity of digital panoramic radiography, this technique can be a 

proper substitute for bite wing radiography in diagnosis of inter-dental caries.  
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 چکیذٌ

ثشگـت ٍ پیـشفت ػشیع پَػیذگی دًذاًی، تـخیص ٍ پیـگیشی اص آى هؼئَلیت هْوی دس حشفِ  ثب تَخِ ثِ سًٍذ غیشقبثلمقذمٍ: 

ّبی تکٌیک ثبیت ٍیٌگ، دس ایي هطبلعِ دقت ل پبًَساهیک ٍ هحذٍدیتیدیتبدػیؼتن ی یباًظش گشفتي هضدس  ثبثبؿذ. دًذاًپضؿکی هی

 ّبی خلفی هَسدثشسػی قشاسدادین. پشٍگضیوبلی دًذاىتـخیص پَػیذگی گشافی ثبیت ٍیٌگ دس ثب تـخیصی دیدیتبل پبًَساهیک سا 

ثیوبس کِ خْت اًدبم کبسّبی دًذاًپضؿکی ًیبص ثِ  30( تعذاد Cross-Sectionalدس ایي هطبلعِ تَصیفی هقطعی ) مًاد ي ريش:

ّبی ثبیت ٍیٌگ ٍ دیدیتبل پبًَساهیک اص ّش داؿتٌذ، اًتخبة ؿذًذ. سادیَگشافی BW(Bite Wing)تْیِ سادیَگشافی پبًَساهیک ٍ 

آهذُ  دػت فک ٍ صَست قشاس گشفتٌذ. ًتبیح ثِّب کذگزاسی ؿذُ ٍ دس اختیبس یک سادیَلَطیؼت دّبى، ثیوبس تْیِ گشدیذ. ایي سادیَگشافی

 ٍتحلیل قشاس گشفتٌذ. ّبی آهبسی هَسد تدضیِؿذُ ٍ ثب اػتفبدُ اص سٍؽ 0/18 ًؼخِ SPSSافضاس آهبسی  ٍاسد ًشم

 ّبی پشُ هَلش، ٍدس هقبیؼِ دقت سادیَگشافی پبًَساهیک دیدیتبل ٍ ثبیت ٍیٌگ دس تـخیص پَػیذگی پشٍگضیوبلی دًذاى َا:يافتٍ

 هقذاس حؼبػیت، ٍیظگی ٍ دقت سادیَگشافی آهذُ هـبّذُ ًـذ. عول داسی دس هَسد دٍ ًَع سادیَگشافی ثِچٌیي هَلش اختلاف هعٌی ّن

دسصذ  8/82ٍ  (Specificity=83.9%)دسصذ  9/83، (Sensitivity=79.7%)دسصذ  7/79پبًَساهیک دیدیتبل

(Accuracy=82.8%) لای سادیَگشافی پبًَساهیک دیدیتبل دس تـخیص پَػیذگی پشٍگضیوبل دٌّذُ دقت ثب ثِ دػت آهذ کِ ًـبى

 ّبی خلفی ثَد. دًذاى

ثب تَخِ ثِ ًتبیح حبصل اص ایي هطبلعِ، عذم ٍخَد اختلاف ثیي ایي دٍ ًَع گشافی ٍ ّوچٌیي حؼبػیت ٍ ٍیظگی  گیزی: بحث ي وتیجٍ

یگضیٌی ثشای سادیَگشافی ثبیت ٍیٌگ خْت تـخیص پَػیذگی ثبلای پبًَساهیک، سادیَگشافی دیدیتبل پبًَساهیک ؿبیذ ثتَاًذ خب

 دًذاًی ثبؿذ. ثیي

 دًذاًی سادیَگشافی دیدیتبل پبًَساهیک، سادیَگشافی ثبیت ٍیٌگ، پَػیذگی ثیيياصگان کلیذی: 
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 مقذمٍ

پَػیذگی پشٍگضیوبل ًَعی اص پَػیذگی اػت کِ داسای 

(. 1) ثبؿذ ؿیَع ثؼیبس ثبلایی دس هیبى اًَاع پَػیذگی هی

ّب دس هحل  دػتشػی ثبلیٌی ثِ ػطَح پشٍگضیوبل دًذاى

یٌگ ٍثبیتداسی (. تصَیشثش2) ثبؿذ توبع کبهلاً هحذٍد هی

(Bite Wing; BW ،)َتشیي  ؿبیعٍ هٌذتشیي دػ

(. سادیَگشافی 2) ػتاتـخیص پَػیذگی دس فی ایَگشساد

BW  داسای هضایبیی اػت اصخولِ: تـخیص پَػیذگی

بّش ثبلیٌی ًذاسًذ، ًـبى دادى پشٍگضیوبلی کِ ٌَّص تظ

ّب، هـبّذُ ؿشایط  پَػیذگی ثبًَیِ صیش پشکشدگی

( 2) پشیَدًتبل، ًـبى دادى خشم دس ًَاحی ایٌتشپشٍگضیوبل

هٌبػت سی ّوکبم عذٍ ّوچٌیي داسای هعبیجی اصخولِ 

ؿعِ ثیـتش ایبفت ل دسحتوباس صیبد ٍ اتکشى هکبس ٍ  اثیوب

ثب ساى ثیوبٍُ گبّی علا (. ث4ٍ3ِ) ثبؿذ س هیتَػط ثیوب

ساى داسای سفلکغ اغ ثیوبل ٍ طفب، اهعلَلیت خؼوبًی

 ّبًی ّؼتٌذدخل داهٌذ تغییش تکٌیک صًیب(، gagصدى)

(5.) 

تشیي اًَاع پشتًَگبسی  سادیَگشافی پبًَساهیک یکی اص هتذاٍل

سٍؿی ػبدُ ٍ ػشیع ثشای ًـبى دس دًذاًپضؿکی اػت، 

ّب دس  کٌٌذُ آى تّبی حوبی ّب ٍ ػبختوبى دادى کل دًذاى

یک سادیَگشافی اػت کِ دس هقبیؼِ ثب ػشی کبهل 

تش ٍ ّوشاُ ثب  تش، ساحت ّضیٌِ سادیَگشافی داخل دّبًی کن

 (.6) ثبؿذ دٍص کوتش ٍ ًیبص ثِ صهبى کوتش هی

ٍ اصخولِ کلیٌیکی ی ّب دُػتفبل دس ایدیتبی دّب تکٌیک

یي ػیؼتن دس اهفیذ ّؼتٌذ. س تـخیص پَػیذگی ثؼیب

قت ثب دیؾ افضٍ اکیفیت تصَیش د ثْجَصی، ػبُ خیشر ىهکبا

(. اص هضایبی 2) گیشد ست هیصَطَس خَدکبس  ثِیش ًٍبلیض تصبآ

دیگش تصَیشثشداسی دیدیتبل حزف ظَْس ٍ ثجَت ؿیویبیی 

صَست  تَاًذ ثِ ثبؿذ. تصبٍیش هی ّبی ػشثی هی ٍ ٍسقِ

گًَِ تغییش  الکتشًٍیک ثِ هشاکض ثْذاؿتی دیگش ثذٍى ّیچ

(. ثب تَخِ ثِ 6) کیفیت تصَیش اصلی هٌتقل ؿًَذدس 

ّبی  هضایبی سادیَگشافی پبًَساهیک دیدیتبل ٍ هحذٍدیت

BW ایي هطبلعِ ثبّذف ثشسػی دقت سادیَگشافی ،

دیدیتبل پبًَساهیک دس تـخیص پَػیذگی پشٍگضیوبل 

 ّبی خلفی، اًدبم گشدیذ. دًذاى

 

 مًاد ي ريش

( Cross-Sectionalدس ایي هطبلعِ تَصیفی هقطعی )

ثیوبس کِ خْت اًدبم کبسّبی دًذاًپضؿکی ًیبص ثِ  30تعذاد 

ثَدًذ، اًتخبة  ثبیت ٍیٌگ تْیِ سادیَگشافی پبًَساهیک ٍ

ّبی ایي ثیوبساى دس یک کلیٌیک  ؿذًذ. سادیَگشافی

خصَصی سادیَلَطی دّبى، فک ٍ صَست دس ؿْش سفؼٌدبى 

 دیذُ تْیِ ؿذًذ. ٍ تَػط یک تکٌیؼیي آهَصؽ

ّبی ؿیشی دس  ّب ٍ عذم ٍخَد دًذاى وبم دًذاىٍخَد ت

دًذاى  480دّبى، ؿشط ٍسٍد ثیوبس ثِ هطبلعِ ثَد. تعذاد

هَلش ٍ پشهَلش ثیوبساى خْت هقبیؼِ دقت تـخیص 

 Goldعٌَاى  کِ ثِ BWپَػیذگی پبًَساهیک ثب 

standard  ّبی پشٍگضیوبلی هَسد  تـخیص پَػیذگی

ثشسػی ؿذًذ. ضوٌبً تبئیذ قشاسگشفتِ اػت، دس ایي هطبلعِ 

ؿذُ یب سٍکؾ ؿذُ  ّبی تشهین دس ثیوبساًی کِ داسای دًذاى

ًی ساثیوبّب اص هطبلعِ کٌبس گزاؿتِ ؿذًذ.  ثَدًذ، ایي دًذاى

ة هطلَّب  ی آىکیفیت تصَیشسا داؿتٌذ ٍ تصَیش دٍ کِ ّش 

 ثَد، ٍاسد هطبلعِ ؿذًذ.

ثب اػتفبدُ اص فیلن ؿوبسُ دٍ ثب  BWّبی  سادیَگشافی

ٍػیلِ  ثِ E ((Kodak, Newyork, USA ػشعت

 ,Planmecaدػتگبُ سادیَگشافی داخل دّبًی 

Helsinki, Finland) 70( دس ؿشایط KVP  ٍ10 

MA ؿذ، ٍ ثِ  ٍ صهبًی کِ هتٌبػت ثب خثِ افشاد تٌظین هی

 ,Kerr, UKداس ) سٍؽ هَاصی ٍ ثب اػتفبدُ اص فیلن ًگِ

Texasَػط ّب ت (  تْیِ ؿذ. ػپغ ایي سادیَگشافی

 ,pri-proدػتگبُ ظــَْس ٍ ثجـــَت اتَهبتیک )

Newyork, Americaّبی  ( ٍ ثب اػتفبدُ اص هحــــلَل

 (Champion, London, England)ظَْس ٍ ثجَت 

ؿذُ ثَد، پشداصؽ  کِ طجق دػتَس کبسخبًِ ػبصًذُ تْیِ

گشدیذ. سادیَگشافی پبًَساهیک ثیوبساى تَػط دػتگبُ 

 ,Planmeca Prolin-XC)پبًَساهیک دیدیتبل 
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Helsinki, Finland)   ٍ ِثب ؿشایط هتٌبػت ثب خث ٍ

 خٌغ ثیوبساى، تْیِ ؿذ.

ّب تَػط یک سادیَلَطیؼت دّبى، فک ٍ  توبم سادیَگشافی

طَس خذاگبًِ، خَاًذُ  صَست دس ؿشایط هحیطی یکؼبى ثِ

لیؼت  ؿذًذ ٍ اطلاعبت هشثَط ثِ ّش ثیوبس، دس دٍ چک

 خذاگبًِ ثجت گشدیذ.

 Intra ي ثشای اسصیبثی تَافق چٌی ّن

observerُگش ثب خَدؽ( تعذاد پٌح گشافی، ثعذ اص  )هـبّذ

صَست هدضا، دٍثبسُ  گش اصلی ثِ یک ّفتِ تَػط هـبّذُ

ثشسػی ؿذًذ ٍ ثب ًتبیح اٍلیِ هقبیؼِ گشدیذ. ثشای اسصیبثی 

گش ثب فشد دیگش( تعذاد  )هـبّذُ Inter observerتَافق

صَست هدضا  دیگش ثِپٌح گشافی، تَػط هتخصص 

ؿذُ ٍ ثب ًتبیح هتخصص اٍل هقبیؼِ ؿذ.  ثشسػی

گشّب دس طَل خلؼبت هـبّذُ، ًؼجت ثِ  هـبّذُ

چٌیي  ثَدًذ. ّن (blind)ّبی یکذیگش کبهلاً کَس  تـخیص

داًؼتٌذ کِ کذام سادیَگشافی هتعلق ثِ  گشّب ًوی هـبّذُ

گشّب ّش ػطح پشٍگضیوبل سا  کذام ثیوبس اػت. هـبّذُ

لیؼت سا  ی کشدًذ ٍ یکی اص اهتیبصات هٌذسج دس چکثشسػ

صَست صیش ثشای آى دًذاى هـخص ًوَدًذ. اهتیبصّبی  ثِ

(، 2ؿذُ ثِ پَػیذگی: پَػیذگی ٍخَد داسد )ًوشُ  دادُ

(، ٍخَد پَػیذگی هـکَک 0پَػیذگی ٍخَد ًذاسد )ًوشُ 

 (.1اػت )ًوشُ 

طبلعِ لاصم ثِ یبدآٍسی اػت کِ افشاد ثب سضبیت آگبّبًِ دس ه

ّب دس هطبلعِ اختیبسی ثَد. ؿشکت ٍ  ٍاسد ؿذًذ. ؿشکت آى

ّب  ّب تأثیش دسسًٍذ دسهبى ٍ هشاقجت اص آى عذم ؿشکت آى

 ًذاؿت.

 SPSSافضاس آهبسی  ؿذُ تَػط ًشم آٍسی ّبی خوع دادُ

گشفت. اص آصهَى ًب ٍتحلیل قشاس  هَسد تدضیِ 18ًؼخِ 

عوبل ثب ا Wilcoxon Signed Ranks testپبساهتشی 

ثشای  (Bonferroni Correction)اصلاح ثًَفشًٍی 

ؿذُ دس سادیَگشافی  هقبیؼِ هیبًِ پَػیذگی هـبّذُ

اػتفبدُ ؿذ. ثذیي هعٌی کِ  BWپبًَساهیک دیدیتبل ٍ 

( ثِ تعذاد هقبیؼبت =α 05/0داسی اٍلیِ ) ػطح هعٌی

( ٍ دس هقبیؼبت 8/05/0;006/0ؿذُ تقؼین گشدیذ ) اًدبم

داس دس  عٌَاى اختلاف هعٌی ثِ ≥006/0Pؿذُ  صٍخی اًدبم

ٍ  Intra observerًظش گشفتِ ؿذ. ثشای اسصیبثی تَافق 

Inter observer  اص ضشیت تَافق کبپبی

 Cohen's Kappa Agreement)کَّي

Coefficient; κ) .اػتفبدُ ؿذ 

 

 َا يافتٍ

ثش اػبع ًتبیح حبصل اص هطبلعِ، دس هقبیؼِ دقت 

تبل ٍ ثبیت ٍیٌگ دس تـخیص سادیَگشافی پبًَساهیک دیدی

ّبی پشُ هَلش، اختلاف  پَػیذگی هضیبلی ٍ دیؼتبلی دًذاى

آهذُ هـبّذُ  عول داسی ثیي دٍ ًَع سادیَگشافی ثِ هعٌی

ًـذ. دس هقبیؼِ دقت سادیَگشافی پبًَساهیک دیدیتبل ٍ 

ثبیت ٍیٌگ دس تـخیص پَػیذگی هضیبلی ٍ دیؼتبلی 

ی ثیي دٍ ًَع داس ّبی هَلش ًیض اختلاف هعٌی دًذاى

آهذُ هـبّذُ ًـذ. دس هقبیؼِ کلی  عول سادیَگشافی ثِ

دقت سادیَگشافی پبًَساهیک دیدیتبل ٍ ثبیت ٍیٌگ دس 

ّبی پشُ هَلش ٍ ّوچٌیي هَلش،  تـخیص پَػیذگی دًذاى

داسی دس هَسد دٍ ًَع سادیَگشافی  ًیض اختلاف هعٌی

 (.1ٍ2آهذُ هـبّذُ ًـذ )خذٍل  عول ثِ

ّبی پشُ هَلش، اختلاف  دًذاى دس تـخیص پَػیذگی

آهذُ  عول داسی دس هَسد دٍ ًَع سادیَگشافی ثِ هعٌی

 هـبّذُ ًـذ.

ّبی هَلش، اختلاف  دس تـخیص پَػیذگی دًذاى

آهذُ  عول داسی دس هَسد دٍ ًَع سادیَگشافی ثِ هعٌی

هـبّذُ ًـذ. دس اسصیبثی دقت سادیَگشافی پبًَساهیک 

ٍیٌگ دس تـخیص دیدیتبل ًؼجت ثِ سادیَگشافی ثبیت 

ّبی پشٍگضیوبلی، هقذاس حؼبػیت سادیَگشافی  پَػیذگی

، (Sensitivity=79.7%)% 7/79پبًَساهیک دیدیتبل 

دسصذ  9/83هقذاس ٍیظگی سادیَگشافی پبًَساهیک دیدیتبل 

(Specificity=83.9%)  هقذاس دقت سادیَگشافی ٍ

دسصذ  8/82پبًَساهیک دیدیتبل 

(Accuracy=82.8%) دٌّذُ  کِ ًـبى ثِ دػت آهذ

دقت ثبلای سادیَگشافی پبًَساهیک دیدیتبل دس تـخیص 

 ثبؿذ.         ّبی خلفی هی پَػیذگی پشٍگضیوبل دًذاى
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 intra)گش ثب خَدؽ  دس اسصیبثی تَافق هـبّذُ

observer) هقذاس ضشیت تَافق کبپبی ،

 Cohen's Kappa Agreement)کَّي

Coefficient; κ)   936/0هعبدل κ =آهذ کِ  ثِ دػت

 ثبؿذ. گش ثب خَدؽ هی دٌّذُ تَافق خَة هـبّذُ ًـبى

 interگش اٍل ٍ دٍم ًیض ) دس اسصیبثی تَافق هـبّذُ

observerهقذاس ضشیت تَافق کبپبی کَّي )(Cohen's 

Kappa Agreement Coefficient; κ)  هعبدل

734/0 κ = ثِ دػت آهذ کِ ًـبًگش تَافق خَة

 گش اٍل ٍ دٍم ثَد. هـبّذُ

 

 ّبی پشُ هَلش : هقبیؼِ دقت سادیَگشافی پبًَساهیک دیدیتبل ٍ ثبیت ٍیٌگ دس تـخیص پَػیذگی دًذاى1ذٍلخ

 

ؿوبسُ 

 دًذاى

 تعذاد

 سطًح

 ثبیت ٍیٌگ دیدیتبل پبًَساهیک
P-value 

ضزيب تًافق 

 کاپای کًَه
*

(κ) داسد هـکَک ًذاسد داسد هـکَک ًذاسد 

14 55 5/74% 9/10% 5/14% 4/76% 0 6/23% 361/0 - 

24 57 7/73% 0/14% 3/12% 2/70% 0 8/29% 046/0 - 

34 60 3/73% 3/8% 3/18% 7/81% 7/6% 7/11% 150/0 590/0 

44 60 7/86% 7/6% 7/6% 3/93% 0 7/6% 599/0 - 

15 52 3/67% 6/9% 1/23% 4/65% 9/1% 7/32% 325/0 746/0 

25 54 6/42% 3/9% 1/48% 7/53% 6/5% 7/40% 061/0 648/0 

35 57 9/57% 8/15% 3/26% 7/73% 5/3% 8/22% 062/0 396/0 

45 58 5/65% 5/15% 0/19% 9/75% 0 1/24% 585/0 - 

 .محاسبٍ ویست شذٌ است، مقذار ضزيب تًافق کاپای کًَه قابل در مًاردی کٍ تشخیص پًسیذگی صفز گشارش*

 

 بحث

دس هطبلعِ حبضش ثیي دقت سادیَگشافی دیدیتبل پبًَساهیک 

ٍ سادیَگشافی ثبیت ٍیٌگ دس تـخیص پَػیذگی 

داسی اصًظش آهبسی یبفت  ّبی خلفی، تفبٍت هعٌی دًذاى

دّذ کِ دٍ تکٌیک اصًظش دقت دس  ًـذ ٍ ایي اهش ًـبى هی

تـخیص پَػیذگی تفبٍت چٌذاًی ًذاسًذ. ًتبیح حبصل اص 

( ٍ Peltolaپل تَلا ) بیح حبصل اص هطبلعِهطبلعِ هب ثب ًت

ّب ًـبى دادًذ کِ سادیَگشافی  ّوکبساى ّوگَى ثَد. آى

دیدیتبل پبًَساهیک ثب سادیَگشافی ثبیت ٍیٌگ اصًظش دقت 

 (. 7ثبؿذ) هقبیؼِ هی دس تـخیص پَػیذگی قبثل

ّوچٌیي ًتبیح هطبلعِ حبضش ثب ًتبیح هطبلعِ 

اى ّوخَاًی ( ٍ ّوکبسIvanauskaiteایَاًَػکیت)

ّب گضاسؽ کشدًذ کِ سادیَگشافی پبًَساهیک ثب  داؿت. آى

ّبی دّبى  دس تـخیص ثیوبسی BWسادیَگشافی 
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ّب ٍخَد  هقبیؼِ اػت ٍ اختلاف هعٌبداسی ثیي آى قبثل

( ٍ ّوکبساى Akkayaای کِ اکبیب ) (. ًتبیح هطبلع8ًِذاسد)

ّب  اًدبم دادًذ ثِ ًتبیح حبصل اص هطبلعِ هب ًضدیک ثَد. آى

، ثبیت ٍیٌگ (FMS)ًـبى دادًذ کِ ػشی کبهل دًذاًی 

ّبی هَلش ٍ  ٍ پبًَساهیک دقت هـبثْی دس ثشسػی دًذاى

ای کِ  (. اهب دس هطبلع9ِپشُ هَلش دس دٍ فک داؿتٌذ)

( دس صهیٌِ هقبیؼِ Kamburogluکبهجَسگَا )

سادیَگشافی ثبیت ٍیٌگ ٍ دیدیتبل پبًَساهیک اًدبم دادُ 

کِ اگشچِ سادیَگشافی دیدیتبل  اػت، عٌَاى ًوَدُ

پبًَساهیک تَاًبیی خَثی دس تـخیص پَػیذگی 

پشٍگضیوبلی داسد، اهب ّوچٌبى سادیَگشافی ثبیت ٍیٌگ 

-Taylorتبیلَس ٍتوي) (. ّوچٌیي10ثبؿذ) تش هی دقیق

Weetman)  دس هطبلعِ خَد عٌَاى کشدُ ثَد کِ دقت

ل سادیَگشافی ثبیت ٍیٌگ دس تـخیص پَػیذگی پشٍگضیوب

ثبؿذ کِ ایي  ثیـتش اص سادیَگشافی دیدیتبل پبًَساهیک هی

 (.11خَاًی ًذاؿت) ًتیدِ ثب ًتبیح حبصل اص هطبلعِ هب ّن

آهذُ ثیي ایي هطبلعبت ٍ هطبلعِ  دػت تفبٍت دس ًتبیح ثِ

تَاًذ ثِ علت تفبٍت دس ًَع دػتگبُ دیدیتبل  حبضش، هی

دقت ثبؿذ کِ ثبگزؿت صهبى ٍ پیـشفت فٌبٍّسی دیدیتبل، 

تکٌیک دیدیتبل ثیـتش ؿذُ اػت ٍ ّوچٌیي عذم سعبیت 

کشدى اصَل اػتبًذاسد تْیِ سادیَگشافی تَػط تکٌؼیي، ثِ 

تَاًذ دقت  ّب هی ثیي دًذاى overlapعلت ایدبد 

 تـخیص پَػیذگی سا تحت تأثیش قشاس دّذ.

 

 ّبی هَلش ػیذگی دًذاى: هقبیؼِ دقت سادیَگشافی پبًَساهیک دیدیتبل ٍ ثبیت ٍیٌگ دس تـخیص پ2َخذٍل

ؿوبسُ 

 دًذاى

 تعذاد

 سطًح

 ثبیت ٍیٌگ دیدیتبل پبًَساهیک
P-

value 

ضزيب تًافق 

 کاپای کًَه
*

(κ) داسد هـکَک ًذاسد داسد هـکَک ًذاسد 

16 54 8/64% 3/9% 9/25% 7/66% 9/1% 5/31% 821/0 654/0 

26 49 1/57% 2/10% 7/32% 2/59% 1/6% 7/34% 963/0 878/0 

36 47 2/53% 4/6% 4/40% 7/61% 1/2% 2/36% 270/0 602/0 

46 54 0/50% 4/7% 6/42% 0/63% 7/3% 3/33% 039/0 569/0 

17 60 0/80% 3/3% 7/16% 7/86% 3/3% 0/10% 189/0 698/0 

27 60 7/76% 0 3/23% 7/81% 7/1% 7/16% 149/0 - 

37 57 4/61% 0/7% 6/31% 4/75% 8/1% 8/22% 010/0 437/0 

47 59 6/74% 4/3% 0/22% 6/74% 0 4/25% 458/0 - 

 محاسبٍ ویست. شذٌ است، مقذار ضزيب تًافق کاپای کًَه قابل در مًاردی کٍ تشخیص پًسیذگی صفز گشارش*
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دس ایي هطبلعِ دقت، حؼبػیت ٍ ٍیظگی دیدیتبل 

% ثِ دػت  8/82%  ٍ  7/79%،9/83پبًَساهیک ثِ تشتیت 

% 45ٍ قت % دBW(65 آهذ کِ دس هقبیؼِ ثب دقت 

(. ًتبیح هطبلعِ 12ای داسد) هلاحظِ تفبٍت قبثلحؼبػیت( 

(کِ حؼبػیت ٍ ٍیظگی سا Kaepplerهب ثِ هطبلعِ کبپلش)

( ٍ ّوچٌیي 13ثیبى کشدُ) 9/89ٍ  7/93ثِ تشتیت 

( کِ حؼبػیت ٍ ٍیظگی سا Molanderهطبلعِ هَلاًذس)

 42-96% ٍ 95-97دس تـخیص پَػیذگی ثِ تشتیت

 (.14ثبؿذ) ش کشدُ اػت، ًضدیک هیدسصذ رک

گشّب  دس هطبلعِ حبضش دس صهیٌِ هیضاى تَافق هـبّذُ

دٌّذُ تَافق خَة  ًتبیدی ثِ دػت آهذ کِ ًـبى

ثبؿذ. ّوچٌیي دس اسصیبثی تَافق  گش ثب خَدؽ هی هـبّذُ

آهذُ ًـبًگش تَافق  دػت گش اٍل ٍ دٍم ًیض ًتبیح ثِ هـبّذُ

 گش اٍل ٍ دٍم ثَد. خَة هـبّذُ

ؿذُ  دٌّذ کِ هطبلعِ اًدبم ثٌبثشایي ایي ًتبیح ًـبى هی 

ّبی ٍاسدؿذُ ثشای ثشسػی اص صحت ٍ دقت  اصًظش دادُ

ثبلایی ثشخَسداس ثَد. ّوچٌیي ًضدیکی ایي دٍ عذد ثِ 

دٌّذُ ایي هَضَع اػت کِ تَافق ثیي  یکذیگش ًـبى

گشّب دس ّش دٍ هَسد سادیَگشافی پبًَساهیک  هـبّذُ

گشافیک ثبیت ٍیٌگ ثبلا ثَد ٍ دس ّش دٍ دیدیتبل ٍ سادیَ

ًَع سادیَگشافی هیضاى پَػیذگی تقشیجبً ثِ یک اًذاصُ 

 تـخیص دادُ ؿذ. اهب دس هطبلعِ کبهجیشگلَ

(Kamburogluثیبى )  ؿذُ کِ هیضاى تَافق ثیي

گشّب دس هَسد سادیَگشافی ثبیت ٍیٌگ ثؼیبس ثبلاتش  هـبّذُ

(. دس 10) ُ اػتاص سادیَگشافی دیدیتبل پبًَساهیک ثَد

( هیضاى تَافق ثیي Fallahzadeh) هطبلعِ فلاح صادُ

گشّب دس ثبیت ٍیٌگ ثیـتش اص پبًَساهیک ًـبى  هـبّذُ

( کِ ایي ًتیدِ ثب ًتبیدی کِ اص هطبلعِ هب 15) دادُ ؿذ

تَاًذ ثِ  خَاًی ًذاسد. تفبٍت دس ًتبیح هی حبصل ؿذ ّن

ذ ٍ ّبی سادیَگشافی ثبؿ علت تفبٍت دس ًَع دػتگبُ

ّوچٌیي دس هطبلعِ حبضش دٍ سادیَلَطیؼت دّبى، فک ٍ 

ّب سا ثشسػی کشدًذ ٍلی دس هطبلعِ فلاح صادُ  صَست ًوًَِ

ّب تَػط یک سادیَلَطیؼت دّبى، فک ٍ صَست ٍ  ًوًَِ

 یک هتخصص تشهیوی ٍ صیجبیی ثشسػی ؿذًذ. 

ؿَد ثِ  ثبٍخَد ًتبیح حبصل اص ایي هطبلعِ تَصیِ هی

عٌَاى اػکشیٌیٌگ  شافی پبًَساهیک ثِّوشاُ تدَیض سادیَگ

ثشای ثیوبساى خْت تـخیص پَػیذگی ٍ هـبّذُ ضبیعبت 

ّب، هعبیٌبت ثبلیٌی  کـف ًـذُ ٍ خلَگیشی اص پیـشفت آى

ّبی تکویلی  ًیض اًدبم گیشد ٍ دس صَست ًیبص سادیَگشافی

 تْیِ گشدد.

 

 گیزی وتیجٍ

 ثب تَخِ ثِ ًتبیح حبصل اص هطبلعِ، عذم ٍخَد اختلاف 

ثیي ایي دٍ ًَع گشافی ٍ ّوچٌیي حؼبػیت ٍ ٍیظگی 

ثبلای پبًَساهیک، سادیَگشافی دیدیتبل پبًَساهیک ؿبیذ 

ثتَاًذ خبیگضیٌی ثشای سادیَگشافی ثبیت ٍیٌگ خْت 

 دًذاًی ثبؿذ. تـخیص پَػیذگی ثیي

 

 تشکز ي قذرداوی

پظٍّـی داًـگبُ  هحتشم هعبًٍت هعٌَی ٍ هبدی حوبیت اص

 2226/9ثِ ؿوبسُ پظٍّـی ایي طشح اًدبم سفؼٌدبى دس

 .گشدد هی قذسداًی ٍ تـکش
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